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1. 將代表性試樣收集到清潔的

容器中。將試樣加到試樣容器的

刻線處（大約 15 mL）。小心拿

著試樣容器的頂部。蓋上容器蓋

。 

2. 用一塊不起毛的軟布擦拭試樣容

器，將水點和手指印擦掉。 

3. 按下電源鍵開啟儀器。將儀器

放在一個平坦、穩定的表面上。 

注意： 不要手持儀器進行測量。 

4. 輕輕倒置試樣容器，然後將試

樣容器插入儀器的容器室內，以

便菱形或定向標記與容器室前面

凸起的定向標記對齊。關上蓋子

。 

5. 按下讀取。顯示幕顯示“正在穩

定處理”，然後顯示濁度（以 NTU

為單位）。 

。 

電源開關 

讀取濁度試樣按鈕 


